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6. 仕様 1. 真空蒸着装置 ⑤ベルジャー、⑫TMP

ベルジャー寸法（高さ250mm×外径250mm）やTMP排気速度
（240L/s以上）等の仕様数値について、同等以上の性能を持つ
メーカー標準製品（微小なサイズ違い等）での応札は認められま
すでしょうか。

仕様書内６．仕様を追記いたしました。
基本的には仕様書記載のサイズ・性能にて調達を検討しており
ますが、仕様を満たす同等品を可とします。なお、仕様書内4.概
要に記載のとおり、電子顕微鏡用試料作成を用途としておりま
す。
サイズについては、仕様書内　1.真空蒸着装置⑭をご参照の
上、設置スペースに設置が可能であることが必須です。
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4. 概要 / 6. 仕様全体

本装置は完全独立で稼働させる構成でしょうか。あるいは既存の
顕微鏡施設や周辺機器との接続・互換性等の要件が存在します
でしょうか。

完全独立です。
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3. 納入場所

設置場所（発生・再生研究棟A N105）までの搬入経路における
制限事項（エレベーターの寸法・耐荷重、ドア開口幅等）をご教
示いただけますでしょうか。

1階のため、エレベーターは使用いたしません。

A棟北側から搬入する場合、使用するドアは下記の三つとなりま
す。
A棟北側の自動ドアの最大開口幅は1746mm。旧RI管理区域の
入口ドアは建具幅1600mmの両開き。N105室の入口ドアは建具
幅1300mmの親子ドア。
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入札説明書 19.(3)搬入据付調整

「据付調整に要する電力・用水は、本研究所が供給する」とありま
すが、一次側（建物側）の電源・給排水等の設備接続工事自体
は貴所にてご対応いただけるという認識で相違ないでしょうか。

施設側での給排水工事・及び電源供給工事に関しては当案件
においては不要かと思います。
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6. 検収

動作確認時における到達圧力測定の条件や、実際の蒸着テスト
（カーボン・金属等）の有無など、具体的な検収条件・評価基準
の詳細をご教示ください。

搬入据付後、動作確認（正常に作動するかを確認）、付属物等の
確認を行います。

　 以　上
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